
CONSEILS D’UTILISATION DES WRAPONS
Les « wrapons » sont des dispositifs de cryothérapie utilisés pour le transport réfrigéré de tubes 

de sang, LCR, urines.
La température de transport est indiquée pour chaque examen  dans le catalogue des examens 
disponible sur le site laboratoire du CHU.

Pour les examens de Biochimie, les paramètres concernés sont identifiés sur la feuille de demande de 
Biochimie par le pictogramme :A

Les wrapons doivent toujours être posés dans le freezer, sur la face 
plastique bleue, entre deux utilisations.

Ils sont réutilisables plusieurs fois. Cependant, ils peuvent se déshydrater à la longue et s’aplatir. 
Dans ce cas remettre les wrapons 5 à 10 minutes dans l’eau puis au freezer. 

Il peut arriver que le gel fuit : il n’est ni toxique ni polluant. Il est alors nécessaire  d’éliminer ce 
matériel et d’en commander un autre 
La commande est réalisée par chaque service au CAL : Petit matériel médical, référence 39 924 
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