
HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE

Une nouvelle analyse est à disposition des prescripteurs : Recherche de la mutation IDH1 par technique de PCR Digitale. 
Cette analyse pourra être prescrite en remplacement de la recherche par NGS.

 
Matériel nécessaire : sang (1 tube EDTA) ou moelle (>1mL) sur tube EDTA
Indication : Diagnostic, rechute et suivi de LAM : La mutation IDH1 est présente dans environ 8% des leucémies aigues myéloïdes. Un résultat positif au cours 
d’un diagnostic, d’une rechute ou d’un suivi, permet d’avoir l’accès à la prescription d’un inhibiteur d’IDH1 thérapie ciblée spécifique de la leucémie. 
Fréquence de réalisation : 1 série/semaine
Délai de rendu : <1 semaine
Modalité de prescription : dans l’attente de la mise à jour des bons de prescription d’Hématologie, la mention « Mutation IDH1 par PCR digitale (ou dPCR) » 
est à préciser sur le bon.

PRE-ANALYTIQUE

Rappels : Les prélèvements amenés au pré-analytique à HE, en main propre par les agents des services, doivent être déposés dans la caisse prévue à cet effet 
identifiée « PRELEVEMENTS ». Ils ne doivent en aucun cas être déposés dans le bac d’arrivée du pneumatique ou dans des sacoches de transport.

VIROLOGIE/BACTERIOLOGIE
Deux références d’écouvillons avec milieu de transport pour virus sont désormais disponibles en commande au CAL.
-  Virocult pour écouvillonnage nasopharyngé – Référence 50348. Ce kit est composé d’un écouvillon fin et souple, adapté au prélèvement naso-pharyngé 

pour la recherche de virus respiratoires, chlamydia, mycoplasma et d’un tube contenant un milieu de transport.

- Virocult pour autre écouvillonnage (cutané, gorge, rectal …) – Référence 820682. Ce kit est composé d’un écouvillon plus large et rigide et d’un tube 
contenant un milieu de transport pour virus, chlamydia, mycoplasma.

Le manuel de prélèvement du laboratoire a ainsi été mis à jour en ce sens (https://chu-clermontferrand.manuelprelevement.fr/).LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI
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Mise à jour catalogue des examens (THESI)
Analyse Champ Modifié Nouvelle valeur Ancienne valeur

BORDETELLA Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (ref 50348) (x1) 

Pot de recueil stérile (Réf : 31 944) (x1)

Milieu de transport universel pour les virus et 
écouvillon, dispositif de transport type " UTM 

Copan" (Réf: 346C/6) (x1)

BILAN ENCEPHALITE Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport universel 
pour les virus et écouvillon fin pour 

nasopharynx (ref 50348) (x1) Sec SST avec 
séparateur de sérum volume 7ml (Réf: 

366566) (x1) Bouchon Blanc, pour 
ponction lombaire (x2) Flacon 

hémoculture AEROBIE (x1) Flacon 
hémoculture anaérobie (x1)

Sec SST avec séparateur de sérum volume 7ml 
(Réf: 366566) (x1) Bouchon Blanc, pour ponction 
lombaire (x2) Flacon hémoculture AEROBIE (x1) 

Flacon hémoculture anaérobie (x1) Milieu de 
transport universel pour les virus et écouvillon, 
dispositif de transport type " UTM Copan" (Réf: 

346C/6) (x1)

CHLAMYDIA PSITTACI Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (ref 50348) (x1) 

Pot de recueil stérile (Réf : 31 944) (x1)

Pot de recueil stérile (Réf : 31 944) (x1) Milieu de 
transport universel pour les virus et écouvillon, 
dispositif de transport type " UTM Copan" (Réf: 

346C/6) (x1)

MYCOPLASMA 
PNEUMONIAE / 
CHLAMYDIA PNEUMONIAE 
- 

Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (ref 50348) (x1) 

EDTA K2 volume 5ml (Réf: 456011) (x1) 
Bouchon Blanc, pour ponction 

lombaire (x1) Pot de recueil stérile (Réf 
: 31 944) (x1)

EDTA K2 volume 5ml (Réf: 456011) (x1) Bouchon 
Blanc, pour ponction lombaire (x1) Pot de recueil 

stérile (Réf : 31 944) (x1) Milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon, dispositif de 

transport type " UTM Copan" (Réf: 346C/6) (x1)

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI

CHU de Clermont-Ferrand -
DIRECTION DU LABORATOIRE
58, rue Montalembert
63000 CLERMONT FERRAND

FLASH INFO BIOLOGIE 2024

DQ-ORG-EN-027
Version : 2

Applicable le : 04-03-2024

Page 2/5

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI



GRIPPE A ET B : DETECTION 
PAR BIOLOGIE 
MOLECULAIRE

Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (ref 50348) (x1) 

Flacon stérile (x1)

Flacon stérile (x1) Milieu de transport universel 
pour les virus et écouvillon, dispositif de transport 

type " UTM Copan" (Réf: 346C/6) (x1)

GRIPPE A : TYPAGE 
MOLECULAIRE

Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (ref 50348) (x1)

Milieu de transport universel pour les virus et 
écouvillon, dispositif de transport type " UTM 

Copan" (Réf: 346C/6) (x1)

SARS COV-2 : RECHERCHE 
PAR RT-PCR

Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (ref 50348) (x1)

Milieu de transport universel pour les virus et 
écouvillon, dispositif de transport type " UTM 

Copan" (Réf: 346C/6) (x1)
SARS COV-2 / GRIPPE A et 
B / VRS : RECHERCHE PAR 
RT-PCR

Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (ref 50348) (x1)

Milieu de transport universel pour les virus et 
écouvillon, dispositif de transport type " UTM 

Copan" (Réf: 346C/6) (x1)

RHINOVIRUS : TYPAGE 
MOLECULAIRE

Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (ref 50348) (x1)

Milieu de transport universel pour les virus et 
écouvillon, dispositif de transport type " UTM 

Copan" (Réf: 346C/6) (x1)

RHINOVIRUS : DETECTION 
PAR BIOLOGIE 
MOLECULAIRE

Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 
fin pour nasopharynx (x1) Pot stérile 
"coproculture - crachats - biopsies-

urine" (Réf: 003194) (x1)

Milieu de transport universel pour les virus et 
écouvillon, dispositif de transport type " UTM 

Copan" (Réf: 346C/6) (x1)

PANEL ETENDU DES VIRUS 
A TROPISME RESPIRATOIRE 
- EXAMEN RESERVE AUX 
IMMUNODEPRIMES ET REA

Choix du matériel de 
prélèvement

Tube avec milieu de transport 
universel pour les virus et écouvillon 

fin pour nasopharynx (x1) Flacon 
stérile (x1)

Milieu de transport universel pour les virus et 
écouvillon, dispositif de transport type " UTM 

Copan" (Réf: 346C/6) (x1)
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ADENOVIRUS : 
GENOTYPAGE PAR 
BIOLOGIE MOLECULAIRE

Echantillon Sang total, prélèvement conjonctival, 
LCR, biopsies tube digestif, urines

Sang total, aspiration naso-pharyngée, 
écouvillonnage nasal profond, LBA, prélèvement 
conjonctival, LCR, biopsies tube digestif, urines

BETA 
GLUCOCEREBROSIDASE

Documents associés 
Consentement

HB-PRA-COM-DX-010 V1 Feuille de 
renseignements BETA 

GLUCOCEREBROSIDASE

HEM-PRA-COM-FO-9-3 v1 FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS CLINIQUE 

GLUCOCEREBROSIDASE

CARYOTYPE 
CONSTITUTIONNEL 
POSTNATAL SUR 
LYMPHOCYTES SANGUINS

Contacts Laboratoire
tel: 04 73 75 07 03/50 7 12 fax: 04 73 
750 704, Mail: lcytogenetique@chu-

clermontferrand.fr
04 73 75 0 703/712

CHITOTRIOSIDASE - 
ACTIVITÉ - PLASMA Laboratoire exécutant HCL LYON EUROFINS BIOMNIS

CHITOTRIOSIDASE - 
ACTIVITÉ - PLASMA Délai de rendu de résultat 4 semaines /

CHITOTRIOSIDASE - 
ACTIVITÉ - PLASMA Méthode analytique Spectrofluorimétrie /

CHITOTRIOSIDASE - 
ACTIVITÉ - PLASMA Conservation et transport envoi

Si délai d'acheminement >8h, 
centrifuger, décanter le plasma et 
acheminer congelé -20°C : 10 jours 

maximum

-20°C

CYTOLOGIE DU LIQUIDE 
CEPHALO RACHIDIEN

Transport au laboratoire et 
Conditions de conservation

Température ambiante (15 à 25°C) < 4 
heures, idéalement 2 heures Pas de 

pneumatique

Température ambiante (15 à 25°C) < 6 heures Pas 
de pneumatique

CYTOLOGIE DU LIQUIDE 
CEPHALO RACHIDIEN Modalités de prélèvements Veiller à bien désinfecter la zone de 
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DEPISTAGE PRENATAL NON 
INVASIF T21 Contacts Laboratoire

tel: 04 73 75 07 03/50 7 12 fax: 04 73 
750 704, Mail: lcytogenetique@chu-

clermontferrand.fr
04 73 75 07 03

DEPISTAGE PRENATAL NON 
INVASIF T21 Référence fournisseur

En interne CHU fourni par le service de 
cytogénétque, pour les services CH 

exterieurs faire la demande par mail: 
magasin@chu-clermontferrand.fr ou 

par tel: 04 73 75 48 95

Fourni par le service

GLUCOSYLSPHINGOSINE Documents associés 
Consentement

HB-PRA-COM-DX-010 V1 Feuille de 
renseignements cliniques et 

biologiques - HCL
/

GLUCOSYLSPHINGOSINE Méthode analytique Spectrométrie de masse tandem Analyse transmise à un laboratoire extérieur au 
CHU de Clermont-Ferrand

GLUCOSYLSPHINGOSINE Fréquence de réalisation 4 semaines /

GLUCOSYLSPHINGOSINE Conservation et transport envoi

Si délai d'acheminement > à 6H, 
centrifuger, décanter, congeler le 

plasma et acheminer congelé. Délai 
maximum : 10 jours.

envoi <24h : envoi le jour du prélèvement à T° 
ambiante envoi > 24h : Congélation du plasma et 

envoi différé en carboglace

GLUCOSYLSPHINGOSINE Laboratoire exécutant HCL LYON /

GLUCOSYLSPHINGOSINE Délai de rendu de résultat 4 semaines /
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